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EU-Konformitätserklärung gemäß 
Verordnung (EU) 2017/745 des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. April 2017 über 
Medizinprodukte in der jeweils 
aktualisierten Fassung 

EU Declaration of Conformity 
according regulation (EU) 2017/745 
of the European Parliament and of 
the Council of 5th April 2017 on 
medical devices in the respective 
updated version 

 
curea medical GmbH 

Münsterstraße 61-65  48565 Steinfurt  Deutschland/Germany 
DE-MF-000006805 

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass 
die Medizinprodukte 

We declare under our sole responsibility that the 
medical devices 

 
Absorbens (Bodenmatte) / Absorbens (Floor 
mat)  

(Basic-UDI 426022363-SH-WK) 

 

Produkt/Product UDI-DI 
Liquimat Basic 426 022 363 031 6 

Liquimat Standard 426 022 363 032 3 
Liquimat Premium 426 022 363 033 0 

UMDNS: 17-803 / EMDN:  A06030499 

 

mit der Zweckbestimmung analog des Anhangs 
VIII, Regel 1: „Aufnahme von Flüssigkeiten im 
Rahmen von therapeutischen Eingriffen.“ und 
der resultierenden Risikoklasse I, der o.g. 
Verordnung entspricht und die grundlegenden 
Sicherheits- und Leistungsanforderungen nach 
Anhang I erfüllt. 

with the intended use analogous of Annex VIII, 
Rule 1: “Absorption fluids within therapeutic 
interventions.” and the resulting risk class I of 
the above mentioned regulation and meets the 
general safety and performance requirements 
set out in Annex 1. 
 

Das Konformitätsverfahren wurde gemäß Artikel 
52, Absatz (7) nach Anhängen II und III 
durchgeführt. 

Gemäß Artikel 20 wird hiermit die CE-Kennzeich-
nung in folgender Weise angebracht: 

The conformity procedure has been carried out 
in accordance with Article 52, paragraph (7) 
according Annexes II and III.  

According to article 20 the CE-Marking will be 
affixed as below: 

 

  
 

Diese Konformitätserklärung ist in Kombination 
mit der Bescheinigung  Nr. 

This Declaration is valid in combination with 
certificate no. 
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44 221 117866  

gültig bis  till 

2026-02-05 

Für die curea medical GmbH On behalf of the curea medical GmbH 
 

 
Steinfurt, den 2023-02-06 

 

 
 

 

 

Dr. Andreas Bolz 
Geschäftsführer / Managing Director 

Christian Schulte  
PRRC, Art. 15 2017/745 

 

  


